	Název vyšetření-zkratka :
	kontrola sterility - horkovzdušný sterilizátor  RUTINA

	Kategorie vyšetření :
	Kontrola sterility

	Místo provádění vyšetření :
	odd.lék.mikrobiologie

	Výsledek do :
	5D /H-hodina D-den W-týden M-měsíc/

	Biologický materiál :
	filtrační papírek s Bacillus sp.

	Odběrová nádobka :
	neporušený PE sáček

	Uchování vzorku :
	IHNED DOPRAVIT DO LABORATOŘE

	Podmínky pro transport :
	transportní čas do 02:00 hod - transportní teplota při +18-24 °C

	Indikace :
	Kontrola účinnosti horkovzdušných sterilizátorů


